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L’
elettrocromatografia capillare (CEC) è una moderna tec-

nica analitica in fase liquida dove la separazione dei com-

posti avviene in un capillare di piccolo diametro interno

(25-100 µm) ad opera di un flusso elettroosmotico (EOF)

relativamente alto generato dell’applicazione di un campo elettri-

co. La CEC può essere considerata una tecnica ibrida che combi-

na le potenzialità dell’elettroforesi capillare (CE) (alta efficienza)

con quelle dell’HPLC (alta selettività).

Lo strumento utilizzato per le separazioni CEC è lo stesso (o molto

simile) di quello dell’elettroforesi zonale (CZE). I primi esperimenti

miranti ad usare l’EOF per trasportare analiti e fase mobile vennero

mostrati da Pretorius et al. [1] che dimostrarono che la “band-

broadening” era molto più bassa quando si utilizzava l’EOF che il

sistema a pressione (HPLC). Successivamente altri autori hanno

approfondito gli studi sia teorici sia applicativi e tra questi possiamo

citare: Jorgenson [2] che dimostrò la possibilità di lavorare in CEC

utilizzando capillari di basso ID (170 µm) e particelle impaccate di

10 µm; Knox e Grant [3] hanno mostrato le separazioni di diversi

idrocarburi aromatici in capillari impaccati con particelle RP di ID

1,5-5 µm. Successivamente a questi lavori Tsuda [4], Yamamoto [5],

Smith [6] ecc. hanno mostrato la possibilità di effettuare separazio-

ni con efficienze elevatissime. La tecnica è stata ampiamente stu-

diata dal 1990 sia dal punto di vista teorico sia applicativo sepa-

rando un largo numero di composti di diversa natura, come per

esempio ammine, ammino acidi, peptidi, proteine, alcaloidi, vita-

mine, antibiotici, pesticidi, coloranti, farmaci, enantiomeri [7].

Come accennato sopra ci sono diversi modi per effettuare la

CEC, ma in ogni caso essi hanno in comune l’alto campo elettri-

co e la fase stazionaria responsabile della selettività. Interessanti

esempi di separazione chirale in cui il selettore (una ciclodestrina

modificata) era legato alla parete del capillare (OT CEC) sono

stati mostrati da Schurig nel 1992 [8, 9] mentre l’uso di capillari

impaccati con fasi modificate con diversi agenti enantioselettivi è

stato mostrato da un largo numero di ricercatori [10-16]. L’uso di
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fasi stazionarie chirali (CSP) impaccate richiede la preparazione di

frits che sono indispensabili a bloccare la fase dentro il capillare e

garantire il flusso della fase mobile. In molti casi la presenza di frits

ha creato problemi sia nella loro preparazione sia nella stabilità

del capillare poiché possono essere causa di bolle che impedi-

scono la corsa elettrocromatografica. Diversi gruppi di ricerca

hanno lavorato alla preparazione di colonne monolitiche in cui, il

selettore chirale viene legato a monomeri che vengono poi poli-

merizzati dentro il capillare. Tali colonne non necessitano della

preparazione di frits e pertanto risultano essere molto più stabili.

Esempi di uso di fasi monolitiche nelle risoluzioni chirali sono stati

proposti da diversi autori [17-20].

La cromatografia liquida capillare
Negli anni recenti oltre allo sviluppo delle tecniche miniaturizzate

accennate sopra, c’è stato un forte interesse allo studio di quelle

cromatografiche, come la cromatografia liquida capillare (CLC).

Le potenzialità della CLC sono state mostrate da Kennedy e

Jorgenson che per primi hanno utilizzato capillari di silice fusa (20-50

µm ID) impaccati con particelle di fase stazionaria di 5 µm otte-

nendo elevate efficienze [21]. Nel 1988 erano stati ottenuti risultati

interessanti, da parte di Karlsson and Novotny, utilizzando capillari di

44 µm ID [22]. Dopo questi lavori pionieristici altri gruppi hanno dato

contributi fondamentali nello sviluppo delle nano-tecniche investi-

gando sulla teoria, tecnologie di differente impaccamento, stru-

mentazione, volume di iniezione ecc. [23-28].

Scopo del lavoro
Considerata la breve introduzione riportata sopra e i lavori riporta-

ti in letteratura risulta evidente l’interesse del mondo analitico alle

tecniche µ e nano-fluidic che a causa della loro miniaturizzazione

risultano particolarmente interessanti non solo per i risultati che

consentono di ottenere (elevata efficienza, ottima selettività, più

corti tempi di analisi ecc.) ma anche per il basso consumo di fasi

stazionarie (pochi mg) e fasi mobili (pochi µL). Va inoltre osservato

che il basso consumo di solventi evita rischi di inquinamento

ambientale. Tali tecniche vengono facilmente accoppiate ad

altre, come per esempio la spettrometria di massa (MS) consen-

tendo in tal modo di effettuare analisi in cui le specie separate

vengono caratterizzate. In questa comunicazione è nostra inten-

zione presentare alcuni risultati ottenuti recentemente dal nostro

gruppo di ricerca che è impegnato da anni nello studio di tecni-

che analitiche miniaturizzate [29-37].

Strumentazione
La strumentazione utilizzata nel nostro laboratorio per le separazio-

ni di CEC è costituita da uno strumento di elettroforesi capillare

commerciale (Agilent, Waldbronn, Germania) corredato di un siste-

ma di termostatazione per il capillare e di un rivelatore a diodi e di

campionatore automatico. Lo strumento utilizzato consente di

effettuare tutti i tipi di elettroforesi capillare incluso la CEC e la CLC.

Quest’ultimo metodo, a causa della pressione applicabile (meno di

12 bar) ha delle limitazioni dovute ai tempi di analisi relativamente

lunghi a causa dei bassi flussi generati. In ogni caso utilizzando una

fase stazionaria molto selettiva e di corte dimensioni è stato possi-

bile ottenere risultati interessanti.

La CLC è stata anche effettuata utilizzando una pompa per HPLC

esistente in laboratorio corredata di un iniettore modificato in

grado di iniettare volumi di campione dell’ordine di 60-100 nL. Nella

Figura 1 è riportato lo schema della strumentazione, assemblata in

laboratorio, utilizzata per l’analisi CLC.

Preparazione capillari impaccati
Il capillare di silice fusa, 100 o 75 µm I.D., è stato impaccato con uno

slurry costituito di particelle di silice C18 di 3 µm (Varian, Darmstadt,

Germania); la sospensione era contenuta in una precolonna di

acciaio e pompata dentro il capillare per mezzo di una pompa per

HPLC, ovviamente il capillare era collegato con una estremità ad

un frit meccanico per ritenere le particelle. Dopo l’impaccamento

(circa 30 cm) la precolonna è stata rimossa, lavata e riempita con

acqua; questo solvente è stato pompato per circa 1 ora per elimi-

nare l’acetone presente nel capillare. A questo punto abbiamo

preparato i frits utilizzando un filo riscaldato elettricamente, uno a 2

cm dal frit meccanico ed il secondo a 23 cm. Il capillare (lunghez-

za totale 33 cm) è stato rimosso ed il secondo frit a 23 cm ricoperto

esternamente di una resina epossidica. A 24 cm abbiamo prepa-

Figura 1 - Schema della strumentazione, assemblata in laboratorio, 
utilizzata per l’analisi CLC

Figura 2 - Schema di un sistema per impaccare capillari
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rato una finestra rimuovendo con un rasoio la poliimmide e posizio-

nando il capillare in una cella del rivelatore UV (205 nm). Il capilla-

re utilizzato per la CLC utilizando il sistema costruito in laboratorio

era preparato in un modo simile a quello descritto sopra ma di

dimensioni diverse. Lo schema di impaccamento di un capillare uti-

lizzato per le prove CLC è mostrato in Figura 2.

Risultati e discussione
Nel corso degli anni abbiamo sviluppato un metodo per l’impac-

camento di capillari che sono stati usati con successo sia in CEC

sia in CLC, questo impegno ci ha consentito di ottenere un siste-

ma stabile a prezzi contenuti. Recentemente abbiamo mostrato

l’applicabilità dell’elettrocromatografia all’analisi di tocoferoli

(TOHs) che sono dei derivati del fenolo detti anche vitamina E.

Questi composti sono molto idrofobici, possiedono attività antios-

sidante e sono ingeriti con la dieta. Alcuni di essi (α- e  γ-TOH) pos-

sono essere presenti nel siero umano. Poiché questi composti

assumono una grande importanza per la salute delle persone,

abbiamo ottimizzato il metodo CEC and analizzato queste vita-

mine nel siero [38].

Una miscela contenente α-,   γ-, δ-TOH ed un antiossidante (toluene

idrossibutilato, BHT) sono stati iniettati in un capillare impaccato con

una fase RP18 ed eluiti con una fase mobile metanolo/acetonitrile

in diversi rapporti e contenenti 0,01% di ammonio acetato.

Abbiamo studiato diversi parametri sperimentali per migliorare la

selettività delle separazioni (% di solvente organico, lunghezza del-

l’impaccamento, tipo di solvente organico). Le migliori separazioni

sono state ottenute con una miscela ACN-MeOH (70:30, v/v) e

0,01% acetato di ammonio. Sono stati studiati diversi parametri per

la convalida osservando LOD e LOQ di 10 e 25 µg/mL per ogni

tocoferolo e ripetibilità comprese tra 0,25 e 0,85% per i tempi di

ritenzione mentre le STD% per le aree dei picchi erano comprese

nel range 2-2,9%. A titolo di esempio per mostrare la applicabilità

del metodo CEC all’analisi di campioni reali, in Figura 3 a e b ripor-

tiamo l’analisi di un estratto di plasma umano. Successivamente a

questo lavoro abbiamo studiato la possibilità di analizzare i tocofe-

roli per mezzo della nano-cromatografia liquida utilizzando uno stru-

mento costruito in laboratorio in cui si utilizzava una pompa per

HPLC ed un iniettore modificato [27]. 

Le migliori condizioni sperimentali per la completa separazione di α,

γ-, δ-TOH e α-TOH acetato utilizzando un capillare impaccato con

silice modificata C18 da 3 µm eluendo con una miscela ACN-

MeOH (70:30, v/v). Il metodo ha dato buoni risultati nello studio di

validazione ed è stato applicato all’analisi di un estratto di plasma

umano e di un campione commerciale contenente vitamina E

(tocoferolo acetato).

Recentemente abbiamo illustrato la possibilità di utilizzare lo stesso

strumento sia per CEC sia per CLC nell’analisi di enantiomeri di inte-

resse farmaceutico. Come è noto, la strumentazione commerciale

per elettroforesi capillare (CE) è in grado di operare a pressioni rela-

tivamente basse (<12 bar), pertanto utilizzando capillari impaccati

con fasi a base di silice (23-30 cm) si ottengono tempi molto lunghi

a causa della bassa pressione applicata. 

Nelle nostre prove sperimentali abbiamo utilizzato un capillare

impaccato per soli 7 cm con una fase stazionaria a base di silice e

modificata con un antibiotico glicopeptidico (Hepta-Tyr, una teico-

planina modificata). Questo selettore chirale è stato da noi prece-

dentemente utilizzato per la risoluzione di enantiomeri dell’acido

mandelico e derivati in CEC ottenendo separazioni in tempi molto

bassi (circa 70 s) [39].

Il capillare lungo 33 cm di diametro interno di 75 µm ed impaccato

solo per 7 cm è stato posizionato in una cartuccia dello strumento
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Figura 3 - Analisi di un estratto di plasma umano per mezzo della elettrocromatografia
capillare (CEC): a) plasma; b) plasma spiked con 3) δ-TOH, 4) γ-TOH, 5) α-TOH. Capillare,
33 cm x 100 µm ID completamente impaccato con silice RP18 5 µm; lunghezza effettiva,
8,4 cm; voltaggio applicato 30 kV, 25 °C; iniezione, outlet; fase mobile, ACN-MeOH, 70:30

con 0,01% acetato di ammonio
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e sono state effettuati gli studi sia di CEC sia di CLC. Il farmaco stu-

diato era la Loxiglumide recentemente introdotto in fase sperimen-

tale per curare patologie gastrointestinali la cui forma attiva è rap-

presentata dall’isomero destrogiro. La miscela racemica è stata

risolta nei suoi enantiomeri utilizzando una fase mobile costituita da

una miscela di ACN-tampone fosfato a pH 6 (1:1, v/v). Le migliori

risoluzioni sono state ottenute applicando un voltaggio di -15 kV ed

iniettando dall’outlet dello strumento. Le prove di CEC hanno

mostrato che la risoluzione era influenzata da diversi parametri

come per esempio il voltaggio applicato, la temperatura del capil-

lare, la composizione della fase mobile ecc. 

Sono stati effettuati altri esperimenti iniettando sempre dall’outlet a

12 bar con la stessa fase mobile utilizzata in CEC e si è avuta la

completa risoluzione dei due enantiomeri della loxiglumide. Sono

stati effettuati studi per verificare l’influenza di parametri sperimen-

tali su risoluzione chirale, efficienza, tempi di analisi. Il metodo otti-

mizzato è stato convalidato ottenendo risultati interessanti che ci

hanno spinto ad effettuare una analisi di una preparazione farma-

ceutica contenente solo dex-loxiglumide. 

Dal paragone della CEC e CLC effettuate con il medesimo stru-

mento per CE possiamo concludere che con le due tecniche si

ottengono sicuramente risultati più interessanti di quelli osservati in

HPLC specialmente per quanto riguarda tempi di analisi più bassi,

efficienze più elevate, più basso consumo di solventi e quindi

enorme riduzione dell’inquinamento. Le due tecniche risolvono

fino alla linea di base i due enantiomeri e consentono di ottenere

ottimi risultati per l’analisi quantitativa, comunque il sistema con-

sentiva di effettuare le prove sperimentali riducendo i tempi per il

condizionamento [40].

Conclusioni
Abbiamo riportato alcuni esempi di lavori recenti effettuati nel

nostro laboratorio in cui due tecniche µ-/nano-fluidic sono state

messe a confronto per la separazione e l’analisi di alcune vitamine

e di enantiomeri di interesse farmaceutico. Al momento la stru-

mentazione commerciale non consente di operare in modo otti-

male con le due tecniche ed è auspicabile che una strumentazio-

ne dedicata possa risolvere il problema in breve. Aspettando tali

miglioramenti tecnologici nel nostro laboratorio si continua la nostra

ricerca utilizzando pompe e sistemi di rivelazione presenti in casa.
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